
仕様書（別紙②）

調達物品に備えるべき要求要件

項目番号

1 別添、調達リストに記載する品目については以下の要件を満たすこと。

1 1
各品目ごとに設定されたメーカー・機種もしくは同等品を納品すること。同等品を提案する場合は、入札日までにカ
タログ及び仕様の分かる資料を病院に提示し、提案の了承をとること。

1 2 購入一覧を元に新病院の納品場所へ設置取付を行うこと。
1 3 壁付モニタ(TV)は壁付け金具及び取付費用を本調達に含めること。
1 4 天吊モニタ(TV)は本工事側で準備された取付金具に取り付けること。取付費用は本調達に含めること。
1 5 洗濯機、食器洗浄乾燥機は電気コンセントの他、給排水設備との接続費用を含めること。

1 6
腎センター配置の食器洗浄乾燥機１式分については、現有品を移設するため、取外し・移設・取付作業費用を本調
達に含めること。

2 その他事項は以下の要件を満たすこと。
2 1 熊本県内にアフターサービス体制が整っていること。

2 2 納入期日より１年間は故障、保守の対応を無償で行うこと。

2 3
搬入、据付、配管、配線、調整については病院と事前に打ち合わせを行い、その指示に従うこと（搬入経路につい
て、事前に調査を行うこと）。

2 4 搬入、設置に必要な養生費用は本調達に含むこと。

2 5 稼動にあたり、操作説明員を派遣し、病院担当者への教育訓練を行うこと。

2 6 必要に応じて派遣または電話による対応等の体制を確保すること。

2 7 2023年8月24日以降の当院の指定する日までに荒尾市立有明医療センターに納入すること。

2 8 応札品目の設置調整費用は、今回の調達範囲に含むこと。

2 9
本調達に関する契約の締結後、本仕様書に掲げる装置（関連するソフトウェアを含む。）のバージョンアップ等が
あった場合は、契約額を変更することなく、最新のバージョンのものを契約期間内容に確実に納品すること。

2 10
本仕様書に掲げる装置について、当院の指定する時期に、当院の定める形式にて、納入物品明細（メーカー名・型
番・納入単価・設置場所）をExcelデータで提出すること。
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