
 

仕様書（別紙） 
 委託内容詳細は下記のとおりとする。 

 

1 ステラッド 100S 点検内容 

1.1 真空ポンプオイル交換 ................................................................................ １式 

1.2 オイルミストフィルター交換 ..................................................................... １式 

1.3 コンバーター交換 ........................................................................................ １式 

1.4 オイルリターンホースの確認 ..................................................................... １式 

1.5 へパフィルター交換 .................................................................................... １式 

1.6 エアータンク水抜き .................................................................................... １式 

1.7 圧力レギュレータータラップ水抜き .......................................................... １式 

1.8 インジェクションバルブ交換 ..................................................................... １式 

1.9 ON・OFF バルブ（スロットバルブ）確認 ................................................ １式 

1.10 電極スペーサー交換 .................................................................................... １式 

1.11 上段ストッパー交換 .................................................................................... １式 

1.12 エレクトロードエクステンダー交換 .......................................................... １式 

1.13 上段、中段、下段レール交換 ..................................................................... １式 

1.14 電極清掃または交換 .................................................................................... １式 

1.15 ドア O リング交換 ...................................................................................... １式 

1.16 ドアシール面清掃 ........................................................................................ １式 

1.17 ドアワイヤーの確認 .................................................................................... １式 

1.18 チャンバー内清掃 ........................................................................................ １式 

1.19 過酸化水素注入気化器清掃 ......................................................................... １式 

1.20 インピンジャー交換 .................................................................................... １式 

1.21 カセット機構ブランテン清掃 ..................................................................... １式 

1.22 パネル清掃................................................................................................... １式 

1.23 製品検定 ...................................................................................................... １式 

1.24 滅菌プロセス確認 ........................................................................................ １式 

1.25 BI/PCD 試験（VELOCITY） .................................................................... １式 

1.26 ステラッド 100S コンプレッサー ............................................................... １式 

1.27 ステラッドバルブボール PVC .................................................................... １式 

1.28 ステラッド平日定時内 ................................................................................ １式 


