
仕　　様　　書　（別紙）

1. 業務内容 透析用監視装置定期消耗部品交換作業

2. 設置場所 熊本県荒尾市荒尾2600番地

荒尾市立有明医療センター内

3. 対象装置 日機装㈱製　透析監視装置

装置型式：DCS-200Si,DBB-200Si

4. 目的 装置が正常な運転状態を保ち安全に透析治療を実施するため、

定期的な消耗部品交換作業を行う。

5. 期間 令和7年7月～令和8年3月

6. 点検対象装置　　

機種 台数 使用年数

1. ＤＣＳ－２００Ｓｉ 11 ２年 J2351172/J2351173 内訳表１

J2353101/J2353102

J2353689/J2356948

J2356949/J2356950

J2356951/J2356952

J2356953

2. ＤＢＢ－２００Ｓｉ 1 ２年 J2362091 内訳表2

合計 12台 月/１～２台実施

7. 点検内容

（1） 分解点検 複式ﾎﾟﾝﾌﾟ、加圧・脱気ﾎﾟﾝﾌﾟ、除水ﾎﾟﾝﾌﾟ、その他の使用時間

による消耗部品交換作業

（2） バランス測定 除水精度の確認

（3） 自己診断点検 装置自己診断による総合的な確認

（4） 濃度確認 濃度表示確認

8. 見積外修理 （部品交換など）

　

製造番号

見積外修理の必要が発生した場合は、別途見積を徴取するものとする。



透析用監視装置定期消耗部品　 内訳表１

DCS-200Si　Wｶｯﾄｰﾙ付 2年1回目　１1台分 S/No. J2351172/J2351173

J2353101/J2353102

J2353689/J2356948

J2356949/J2356950

J2356951/J2356952

J2356953

規格 1台 単位

1 複式ポンプ交換用キット X66-000800 1 式

2 除水ポンプ交換用キット X66-003900 1 式

3 CFリークテスト交換キット X66-006900 1 式

4 透析液ﾎﾟｰﾄC交換部品キット X66-000600 1 式

5 Oリング（透析液ﾎﾟｰﾄC用）　　　 R01-158B15 1 個

6 排液ﾎﾟｰﾄ　A交換キット X66-001500 1 個

7 ポペットバルブ X04-504W00 1 個

8 リング（Oリング） R01-036B14 1 個

9 カップリング（クリーンカプラ） C06-000110 2 個

10 装置背面ファン用フィルタ F03-073A00 2 個

11 諸経費 1 式

部品名



個人用透析用装置定期消耗部品　 内訳表2

DBB-200Si　Wｶｯﾄｰﾙ付 　１台分 2年1回目　 S/No.J2362091

規格 1台 単位

1 複式ﾎﾟﾝﾌﾟ交換ｷｯﾄ X66-000800 1 式

2 ｶｽｹｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ交換ｷｯﾄ X66-000700 1 式

3 インペラ X60-099B00 2 個

4 除水ﾎﾟﾝﾌﾟ交換ｷｯﾄ X66-003900 1 式

5 原液注入ポンプ交換部品キット　 X66-000500 2 個

6 フィルタ　　　2.5φ X06-370W00 2 個

7 ｼﾘｺﾝﾎｰｽ　　　2.5φ H06-001A07 3 個

8 リング R01-200A04 2 個

9 CFリークテスト交換キット X66-006900 1 式

10 透析液ポートC交換キット X66-000600 1 式

11 Oリング（サンプルポート） R01-158B15 1 個

12 排液ﾎﾟｰﾄ　A交換キット　 X66-001500 1 個

13 ポペットバルブ X04-504W00 1 個

14 リング（Oリング） R01-036B14 1 個

15 フィルタ　5φ X01-001501 1 個

16 カップリング交換キット C06-000110 2 個

17 フィルタ組立　6.5φ X01-001301 1 個

18 電磁弁　バルブメンテナンスキット　　 V01-002020 12 個

19 電磁弁　バルブメンテナンスキット　　 V01-002020 2 個

20 装置背面ファン用フィルタ F03-073A00 2 個

21 薬液ライン組立 （次亜） X01-253801 1 個

22 薬液ライン組立 （酢酸） X01-253802 1 個

23 薬液ボトル（NACLO） X07-354W01 1 個

24 薬液ボトル（酢酸） X07-354W02 1 個

25 諸経費 1 式

部品名


